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FlexiGrip is used as a helpful grip that facilitates more active raising of the patient from a recumbent to a seated position. 

FlexiGrip is fastened to the head of the bed and has several handles on both sides to enable the patient to ‘climb’ up to 

a seated position.

SystemRoMedic is a series of different models of transfer assistive devices. The choice of assistive devices depends on 

the transfer situation and the patient’s functional capability and needs.

Visual inspection				  
Check the condition and function of the assistive device regularly. Always inspect the product after laundering. Check to 

ensure that seams and material are free from damage. Check to ensure that fabric is not worn or faded. If there are signs 

of wear, the product must be discarded.

Always read the manuals for all assistive devices used during a transfer.

Keep the manual where it is accessible to users of the product.

Do not leave the patient unattended during a transfer situation.

Functional inspection

Always read the manual

Manual - EnglishFlexiGrip
SystemRoMedicTM

Max: 150 kg/330 lbs
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FlexiGrip ir pārliecinošs risinājums lietotājiem, kuriem  ir fiziskas grūtības piecelties no gultas. Soli pa solim tie velk sevi uz augšu no guļošas uz sēdus pozīciju.
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SystemRomedic piedāvā dažādus modeļus un pārcelšanas palīgierīces. Ierīces izvēle ir balstīta uz pārcelšanas situāciju un pacienta funkcionālajām iespējām un vajadzībām.
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Funkcionālā pārbaude

sdonina
Textbox
Vizuāla pārbaude
Regulāri pārbaudiet palīgierīces stāvokli un funkcijas. Vienmēr pārbaudiet produktu pēc mazgāšanas. Pārbaudiet vai vīles un materiāls nav bojāts. Pārbaudiet vai audumam nav nodiluma vai nolietojuma pazīmes. Ja šādas pazīmes tiek konstatētas, produkts ir jāizmet.
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Vienmēr izlasiet lietošanas instrukciju
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Vienmēr izlasiet ierīces lietošanas instrukciju. 
Glabājiet instrukciju drošā vietā, kur tā ir pieejama produkta lietotājiem.
Neatstājiet pacientu bez pieskatīšanas pārcelšanas situācijas laikā.
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Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a 

complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of 

manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com.

Mechanical load

Pull on the handles to ensure that they withstand a heavy load. If there are signs of wear, the 

product must be discarded.

Placement of FlexiGrip

Fasten FlexiGrip by drawing the straps through the loops. Check to ensure that the fixture points 

will withstand the pressure of the load transferred by the straps.

Using FlexiGrip
Leave FlexiGrip in the bed, so that it is easily accessible for the patient 

(1). 

The patient can now ‘climb’ up to a sitting positioning with the help of 

FlexiGrip (2). The patient can also use FlexiGrip as a support for sitting 

on the edge of the bed.1 2

To and from wheelchair with FlexiGrip
FlexiGrip can be used as support for transfers to and from a wheelchair. The patient can per-

form low-level repositioning by grasping the FlexiGrip, raising the buttocks and using the feet to 

manoeuvre into a seated position.

Material:
Polyester

Care of the product:

Read the product label. 

Do not use rinsing agent. To ensure 

maximum material life, hang dry or 

tumble dry on low heat.
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Mehāniskā slodze
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Velciet aiz rokturiem, lai nodrošinātu, ka tie iztur lielu slodzi. Ja ir nodiluma pazīmes, tad produkts ir jāiznīcina.
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FlexiGrip novietojums
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Piestipriniet FlexiGrip, izvelkot siksnas caur cilpām. Pārbaudiet, lai nodrošinātu, ka stiprinājumi punkti izturēs siksnu pārsūtītās slodzes spiedienu.
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FlexiGrip izmantošana
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Atstājiet FlexiGrip gultā, lai tā būtu viegli pieejama pacientam (1). 
Pacients tagad var "kāpt" līdz sēdus pozīcijai, izmantojot FlexiGrip (2). Pacients var arī izmantot FlexiGrip kā atbalstu sēdēšanai uz gultas malas.
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Uz un no ratiņkrēsla ar FlexiGrip
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FlexiGrip var tikt izmantots kā atbalsts pārvietošanai uz ratiņkrēslu un no tā. Pacients var veikt zemas pakāpes pārvietošanu, satverot FlexiGrip, paaugstinot sēžamvietu un izmantojot pēdas,  lai pārvietots sēdus pozīcijā.
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Materiāls:
poliesters
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Produkta kopšana:
lasiet etiķeti
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Nelietot skalošanas līdzekli. Nodrošināt maksimālu kalpošanas ilgumu,  pakārt līdz kļūst sauss vai žāvēt žāvētu zemā temperatūrā.
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Ja jums ir kādi jautājumi par produktu un tā lietošanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Pilnu izplatītāju sarakstu skatiet vietnē www.handicare.com. Vienmēr pārliecinieties, ka jums ir pareizā rokasgrāmatas versija. Jaunākie rokasgrāmatu izdevumi ir pieejami lejupielādei no mūsu mājas lapas www.handicare.com.




